
   CURVA GLICÊMICA 

 

Material: plasma fluoretado 

Sinônimo: CURVA GLICÊMICA 

Volume: 1.0 mL 

Método: Enzimático 

Volume Lab.: 1.0 mL 

Rotina: Diária 

Temperatura: Refrigerado 

Coleta: Após jejum de oito horas, punção venosa com cateter e repouso de 20 minutos. 

Coletar a amostra basal para dosagem de glicose. Administrar 100 g de glicose por via oral 

e colher amostras nos tempos 60, 120 e 180 minutos.  

Durante o teste é proibido fumo, café ou qualquer alimentação.  

OBS : quando a glicemia de jejum for superior ou igual a 126 mg/dL o teste é dispensável. 

Se em pelo menos duas ocasiões já apresentaram estes resultados, indica diagnóstico de 

diabetes 

Enviar plasma fluoretado. 

Não realizado em pacientes pos cirurgia bariátrica. 

Código SUS: 0202010074 

Código CBHPM: 4.03.01.68-0 

Interpretação:  

Normal : Diagnóstico de diabetes mellitus  

Referência:  

Para o diagnóstico positivo,duas ou mais 

das quatro glicemias devem ser alcançadas ou 

excedidas. 

Jejum : 95 mg/dL , 1 hora : 180 mg/dL , 

2 horas : 155 mg/dL e 3 horas : 140 mg/dL. 

 


